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依頼 日 2023年07月 04日

発行 日 2023年07月 12日

水道法第20条第3項厚生労働大臣登録 第75号

建築物飲料水水質検査業登録 福島県6水第15号

株 式会社
本 社

試験所

ター

地4-18

取扱営業所 !宇都宮支所

8)662-9257

郵便番号

住  所

電話番号

18-6

依頼社名 事業種別 上水道

施 設 名 検 体 名 浄水

採水場所 湯元給水栓 (湯元水処理センター) 水  源

採 水 日 2023年 7月 4日   9:20 採 水 者 高 山 遊離残留塩素 0,30 mg/L

前 日 晴れ 気  温 21,3℃
天  侯

当 日 晴れ 水  温 12.1℃ 採水区分 環境営 持 込 環境営業部

試 験 項 目 試 験 結 果 基 準 値 試 験 項 目 試 験 結 果 基 準 値

1 100個 /mL以下 27 総トリハロメタン

2 検出されないこと 28 トリクロロ酢酸

3 0.003mg/Lをス¬F 29

4 0 0005mg/L芝咲ヨF 30

5

◎

”◎

一◎

”◎

0,001 mg/L未｀
ィ満

0,003 mg/L未満

0,001 mg/L未満

0,001 mg/L未｀
ィ満

◎   0,008 mg/L未 満

6 ◎   0.002 mg/L
7

◎  不検出

◎  0.0003 mg/L未満

0,00005 mg/L未 満

0,001 mg/L末・満

0,001 mg/L未満

◎   0,001 mg/L未 満

0個 /mL◎

◎

◎

◎

◎   0,01 mg/L未 満

8

一般細菌

大腸菌

カドミウム及びその化合物

水銀及びその化合物

セレン及びその化合物

鉛及びその化合物

ヒ素及びその化合物

六価クロム化合物 ◎   0.092 mgん未満 ◎   0.03 mgん 未満

9 亜硝酸態窒素 ◎   0,004 mgん未満

３４

”
３５

10 ンアン化物イオン及び塩化シアン ◎   0,001 mg/L未 満 36

11 '同

駿 悪 三 系 友 び 皇 れ日

酸態窒素 0.23 mg/L◎

0.01mg/L易(下

0.01mg/Lウ火「F

0 01mg/L易(下

0.02mg/L,大
~F

0 04mg/Lウス
~F

0 01mg/Lウス「F

10mg/L以下 37

12 フノ素及びその化合物 ◎   0.08 mgん未満 0.8mg/L以下 38

フ
゛
ロモシ

゛
クロロメタン

フ
゛
ロモホルム

ホルムアルテ
Sヒ

ト
や

正鉛及びその化合物

アルミニウム及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

ナトリウム及びその化合物

マンがン及びその化合物

塩化物イオン

ホウ素及びその化合物 0,l mg/L未満◎ lmg/Lウス
~F

39
ガルンワム、マク イ、ンワムや争
(硬唐 )

0,lmg/L以下

0,03mg/Lウス可ヽ

0 03mg/L以 下

0 09mg/L以下

0.08mg/L以下

lmg/L以下

0.2ng/Lう〔下

0.3mg/L以 下

lmg/L以下

200mg/L以 下

0.05mg/Lう〔下

200mg/Lう(下

300mg/L以下

◎  0,0002 mg/L未満 0,002mg/Lを決¬F 40 蒸発残留物 500mg/L以 下

0 05mg/L以 下 41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以 下

0.04mg/Lウス
~ド

42 シ
゛
ェオスミン

中
４

５

一
６

“
７ 0.02mg/L以 下 43 2-メチルイツホ

ヾ
ルネオール

18 0 01mg/Lじう〔
~F

44 非イオン界面活性剤

19 0,01mg/Lウス¬F 45

20 46

21

◎   0.01 mg/L未 満

◎   0.001 mg/L未 満

0,02 mg/L未満

◎  0,000001 mg/L未 満

◎  0.000001 mg/L未 満

0.002 mg/L未満

0.0005 mg/L未 満

0.3 mg/L末・満

◎

◎

◎

◎

◎

◎

ム
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◎

7.1

78 mg/L

6.6 mg/L

134 mg/L

0,6 mg/L

22 ◎  異常なし

23

四塩化炭素

1,4-シ
ヾ
オキサン

シス1,2デ ク,pェチレン及びトラ
ンスー1,2-シ 'タロフエチレン

シ
゛
クロロメタン

テトラクロコユチレン

トリクロロエチレン

クロロ酢酸

ヘ ンセ
゛
ン

塩素酸

クロロホルム

◎   0,005 mg/L未 満

◎   0.001 mg/L未 満

◎   0.001 mg/L未 満

◎   0,001 mg/L未 満

◎   0.001 mg/L未 満

0.001 mg/L未満

0,06 mg/L未満

0.002 mg/L未満

0.001 mg/L未満

◎

◎

◎

◎ ◎  異常なし

24 シ
｀
クロロ酢酸 ◎   0.003 mgん未満 0.5度未満◎

25 シ
ヾ
フ
ヾ
ロモクロコメタン ◎   0,001 mg/L未 満

26 臭素酸 ◎   0,001 mg/L未 満

0,01mg/L以 下

0.6mg/Lじ大司ヽ

0.02mg/L彦火「F

O.06mg/L以 下

0.03mg/Lじス
~ド

0.lmg/L以下

0 01mg/L彦ス
~F
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フェノリレ類

有機物 (TOC)

濁度

pH値

0.1度未満◎

0 00001mg/Lウ ス¬F

0 00001mg/L以 下

0,02mg/Lウ茨「F

0 005ng/L以 下

3mg/L以 下

5,8～ 8,6

異常でないこと

異常でないこと

5度以下

2度以下

判 定 適合 :上記検査項 目については、水道法水質基準に適合です。

備 考

試験期間 2023年 7月 4日 2023年 7月 12日

検査責任者 副センター長 今 野 英 明

水道法水質基準項目の検査方法及び採水方法は

平成15年厚生労働省告示第261号によります。
の 1 の 1 △ × 過


